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Ⅶ．定期校正

一般に計器の寿命・信頼性を長期間保持するためには、外部要因によるストレスをかけないことが重要で
す。本器は取扱説明書に従って適正に使用していただければ特に保守の必要はありませんが、1年に 1回
の定期校正をおすすめします。定期校正については代理店または弊社までお問い合わせください。

Ⅷ．製品保証について

保証期間

製品の保証期間は、弊社と直接取引のあるご注文主の指定場所に納入後 1年と致します。

保証範囲

上記保証期間中に弊社の責任により故障が生じた場合は、その製品の修理、または代替品の供給を無償に
て行います。
ただし、次に該当する場合は、この保証範囲から除外させて頂きます。

1）	取扱説明書、仕様書、弊社製品カタログなどに記載された以外の不当な条件、環境、取り扱い、
使用方法による場合。

2）故障の原因が弊社製品以外の事由による場合。
3）弊社以外での改造、修理による場合。
4）弊社出荷時の科学、技術水準では予見が不可能だった事由による場合。
5）	その他、天災、災害など、弊社の責任ではない外部要因による場合。

なお、ここでいう保証は、弊社製品単体の保証を意味するもので、製品の故障により誘発される損害は保
証の対象外とさせて頂きます。

※弊社製品保証は日本国内でのみ有効です。（This	warranty	is	valid	only	in	Japan.)

Ⅸ．サービスについて

サービスの範囲

製品の価格には、技術者派遣等のサービス費用は含んでおりませんので、次の場合は別個に費用を申し受
けます。

1）取付調整指導および試運転立会。
2）保守点検、調整および修理。
3）技術指導および技術教育。
4）製品の弊社工場における立会検査。

< おことわり >

本取扱説明書に記載された製品の仕様および内容につきましては、改善等のため断りなしに変更する
場合がありますので、あらかじめご了承ください。


